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TR3 


30 


R13 


mA 

IV 




DL 




, D2 



73 

CVaJb 

in 



P2 

029 



m — j 

50 

09 



_B2£L 

TR9’ 



030 

R33 

018 



O 



m 



R32 



TRIO R36 



R38 



m 



R47 



o 



OJ 

00 





R39 


020 


R48 

€19 




022 




R49 



0 ® 



43 

1172/B 





OUTPUT 
TO M7 PL723 
PL221 



44 

1172/B 



EM REFERENCE 








I 

V 



- i - 



kHz STEPS PLL 



No 



ft/ F 



% 


w/v 


No 


ft/ F 


% 


w/v 


5 


0,25 


R337 


4,7 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R33S 


! 22 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R339 


10 k 


1 


0,9 


5 


0,25 


R340 


20 k 


1 


0,9 


5 


0,25 


R34l 


39,7 k 


o,5 


0,9 


5 


0,25 


R342 


79,6 k 


o,5 


o,9 


5 


0,25 


R343 


10 k 


1 


o,9 


5 


0,25 


R344 


20 k 


1 


0,9 


5 


0,25 


! R345 


39,7 k 


0,5 


o,9 


5 


0,25 


| R346 


79,6 k 


0,5 


o,9 


5 


0,25 


R34? 


10 k 


l 


0 , 9 


5 


0,25 


R348 


20 li 


1 


o,9 


5 


0,25 


R349 


39,7 k 


0,3 


0 , 9 


5 


0,25 


R350 


79,6 k 


o,5 


0,9 


5 


0,25 


R351 


3,92 k 


1 


0,9 


5 


0,23 


R352 


3; 9 2 k 


1 


0,9 ! 


5 


0,23 


R353 


3,92 k 


1 


o,9 


5 


0,25 


R354 


10 k 


1 


0,9 


5 


0,25 


R355 


100 k 


1 


.0,9 


5 


0,25 


R356 


1 M 


5 


0 , 25 


5 


0,25 


R357 


1,8 k 


5 


0,23 




0,25 


R358 


1,8 k 


5 


0, 25 


5 


0,25 


R359 


v 3, 32 k 


1 


0,9 


5 


0,25 


R360 


12,1 k 


1 


o,9 


5 


0,25 


R36I 


22 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R362 


82 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R363 


1 M 


5 


0,25 


5 


0,25 


R364 


33 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R365 . 


27 k 


5 


0,25 


5 


0,25 . 


R366 


12 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R367 


110 k 


5 | 


0,25 


5 


0,25 


R368 


390 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R369 


1 k 


* 5 


0,25 


5 


0,25 


R370 


3,3 M 


5 


0,25 


5 


0,25 


R371* 


91 k 


5 


0,25 


5 


0,25 


R372 


51 


5 


0,25 



R301 

R302 

R303 

R304 

R305 

R306 

R307 

R308 

R309 

R310 

R311 

R312 

R313 

11314 

R315 



510 

1 k 
1 k 
1 k 
510 
1 k 
1 k 
1 k 
510 
1 k 
1 k 
1 k 
820 
6,8 k 

4,7 k 



R316 


22 k 


R317 


4,7 k 


R 318 


22 k 


R319 


4,7 k 


R320 


22 k 


R321 


4,7 k 


R322 


22 k 


R323 


4,7 k 


R32 4 


22 k 


R325 


4,7 k 


R326 


22 k 


R327 


4,7 k 


R328 


22 k 


R329 


4,7 k 


R330 


22 k 


R331 


4,7 k 


R332 


22 k 


R333 


4,7 k 


R334 


22 k 


R335 


4,7 k 


R33o 


22 k 

< 



1172/D 



2 



klla STEPS PLL 



R,p,c 



No 


ill F 


% 


w/v 


No 


ill F 


0/ 

/o 


W/V 


11373 


22 k 


5 


0,25 


C3O6 


1 11 


+ 50-20 


350 


R 373 


22 k 


3 


0,25 ! 


C 307 


1 n 


+ 50-20 


350 


R 375 


27 k 


5 


0,25 


C3O8 


i 11 


i 50-20 


350 


R 376 


3,7 k 


5 


0,25 


C309 


J n 


50-20 


350 


R 377 


2,7 k 


5 


0,25 


C310 


1 11 


+50-20 


350 


R378 


1,8 k 


5 


0,23 


C3LI 


1 a 


+50-20 


330 


11371 ' 


JO k 


5 


0,25 


C 3 L 2 


1 n 


+30-20 


350 


R38O 


2,7 k 


3 


0,25 


C3J 3 


1 j. 


+50-20 


350 


11381 


13 k 


3 


0,25 


C313 


1 n 


+50-20 


330 


Rj 82 


1 0 l, 


5 


0,25 


C 31 5 


1 n 


+ 30— 20 


350 


11383 


J. I< 


3 


0,23 1 


c 31 6 


l^,n 




35 


HjSli 


l k 


5 


0,25 


cjl 7 


22 n 


+ 80-20 


•3o 


R383 


L 10 k 


5 


0,23 


C3I8 


1 /‘ 




35 


II380 


220 k 


3 


0,25 


C 319 


22 n 


+ 80 a 


3 o 


R387 


LIO k 


3 


0,25 


C320 


100 /1 




16 


11388 


220 k 


5 


0,23 


C321 


100 ,u 
/ 




16 


II3.S 0 


L , S k 


3 


0,25 


0322 


47 n 


+ 50-20 


3 o 










0323 


o ,/*7 /i 


j 


35 


. 1*301 


2 2 k 


20 


0,3 


0324 


47 n 


+50-20 


ho 


P302 


22 k 


20 


0,3 


0323 


1 n 


+50-20 


500 










C320 


220 p 


5 


L60 


C301 


J 11 


+30-20 


330 


0327 


10 p 


5 l> 


550 


C302 


1 11 


+30-20 


330 


c 328 


0,47 




35 


C303 


1 n 


+30-20 


330 


0329 


220 p 


5 


160 


C304 


J. n 


+30-20 


350 


c 330 


1 n 


+ 50-20 


500 


C303 


1 n 


+ 50-20 


330 


C331 


1 n 


+ 50-20 


500 










C332 


1 n 


+30-20 


350 










C333 


1 a 


+50-20 


350 



I.I72/H 



45 / 



3 



kHz STjLPS PIX 



No 


— 


No 




D 301 


in4i48 




j 7404PC 


D 3202 


BB1Q9G 




74o4pc 


D 303 


BB109G 


103^3 


74196 PC 


D30k 


1X4.1 4 8 


10304 


74196 PC 


D 305 


1X41 48 


IC 3 O 5 


741 96 PC 


D 306 


l\ T 4l48 


ic 306 


74 196 PC 


D 307 


1X4148 


IC307 


/UA 7803 TTC 


D 308 


VQAI 3 IB 


IC308 


7 408 PC 






IC309 


SN741I102X 


TR 301 


BCI 82 


IC310 


mc4o44p 


TR 302 


BC212 


JC31 1 


rv45:‘)8NB 


TR 303 


BC182 


1 C 31 2 


rv 4558 X 8 


TR 304 


BG 21 2 


ic 31 3 


RY 4338 X 8 


TR 305 


BC182 


IC 31 4 


7404 PC 


TR 306 


BC 212 




1 


TR 307 


BC182 




i 

i 


TR 308 


DC 21 2 




: 


TR 309 


BC182 






TR 310 


BC 212 


L 301 


7240000030 


TR 311 


BG182 


L 302 


7240000030 , 


TR 312 


BC212 


1,303 


7240000030 


TR 313 


BC182 


L304 


7240000030 


TR 314 


BC212 


B 305 


7240000030 


TR 315 


BC182 


L306 


7240000030 


TJP516 


r coal? 


L307 


7240000030 






L3O8 


7240000030 


TR318 


mdt-2 


L309 


7240000030 


TR319 


BCl!82 


L310 


7240000030 


, TR320 


J BC'212 


hjll 


7240000030 


TR321 


BC182 


L3X2 


7240000030 


TR322 


BC212 


L313 


7240000030 


TR323 


BC182 


L314 


7240000030 


TR234 


BC212 


L315 


7240000030 


TR325 


BF2450 


b3l6 


7260000902 


TR326 


. 2N2369A 


L3X7 


7240000028 


TR327 


2N2369A 


L3X8 


7240000030 


TR328 


2N2369A . 







•* •. 



«7*/B 45/3 






?? JR16 






L3 

R3 


Wrol i 

, ; 4n 


R18 

R20 


Je# 

■::Cft ... 


R40 

R41 


M 


*&>' Vi. 


R19 


k 4 
$ 
'* 

1 M 

■ i 


R42 


R4 


**rn “ 


R21 




R22 




& ® vg* <Sf^" 














i v: \ K ^iSSi 


'MSSstM 



+€23- 

^ $ fe <& 

4*-R53 * ♦**R5? - 
- R55 - *«► R5S - 
*«-R52- & R56- 

# $j£i> ^ & #5 if 





RS4 




ML 







W £ 



V** & 1ft © £ ^ ^ # 

* £ R51 - • *• R80 - § 

®® , -R54 - *^R61 - • •■ R5Q - 

lilllteJlll 3 : Sil 

. ■ ■ *mmm 



ms 



L 



-J :■ --. ' ' .':' 




- 

SIS® 



m 







'7wm~ ' --'■'<wmm 
H '■'■! m mmSBS ^^Sa 1 Wm 

t 



1172/B 





1 




47 

1172/B 







KHz FREQ. 

PROGRAM 

BCD NEG. LOGIC 







VCO LOCK 



1 , 2 k 
4 7 k 
4; 1. 



1 , 2 k 
10 k 
L5 k 
io k 



< K : k 



vr k- 






2 , 2 k 
4 7 O k 
330 k 
2,2 M 
•'^,7 k 
22 k 
1,8 k 



2 , .? k 
390 




0,125 



0,125 



MWMM 

iLTJm 

k"i 10 



0,125 R44o 



0, 1 25 



r44i 



0 , 25 
o , 1 25 
0,25 
io, 25 
[o, 25 

o, 25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
[0,23 
0,25 
0,25 
0,25 

jo, 25 
o. 25 
0,25 



o, 25 

o, 25 

0,25 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 



i:W> 
I 1444 



R446 

u44 7 
nkhs 
R449 

R450 

r4 51 
11452 
1145 3 
1*454 
R435 
R 456 
R45 7 
k45B 
R459 
R460 
R46l 
R462 
R463 
R464 

R465 

R466 

u4w : 7 

R468 



nir- 



I 390 
I 22 k 



o, L25 ;! I R442 4? 



j 15 k 
I 4 ? k 
1 k 
15 k 
510 
2,7 k 



1 , 2 k 
4/0 k 
12 k 



3,3 k 

5 , 1 M 

I 10 k 

I 10 k 



2,2 M 



4?0 k 
5,1 M 
1 k 
33 k 
680 k 
680 k 
100 k 
100 k 
33 k 
3,3 k 
33 k 



% [W/V 

rnm 

5 0,25 

5 JO , 25 

Jo, 25 

5 |0 , 25 I 



jo, 25 I 

0,23 

Jo, 25 
Jo, 25 I 
0,25 

°,25 
0,25 
|o , 23 
jo, 25 

|o , 25 

I 

^,25 

0,25 

0 , 2 3 

0,25 

0,25 

>,4 

jo, 25 | 

0,25 

jo, 5 
p,25 

r 

|°,5 

P»25 

[>,25 

|o, 25 



0,25 



R , o 

•J 0 K 

W-J J ~ i 



f , 25 



1172/B 




njr,U 



- 2 - 



VIDE VCO LOCK 



No 



c4oi 
C402 
C403 
C404 
C405 
c4o6 
C407 
C408 
0409 
C410 
c4n 
C412 
c 4-13 
C4l4 
C4l5 
C4l6 
C4l7 
C4l8 
C419 
C420 
C421 
C422 
C 423 
c424 
C425 
c426 
C427 
C428 
C429 
C430 
C431 
C432 
C433 



ft/F 


7 e 


w/v 


No 


ft/ F 


% 


w/\ 


1 n 


+50-20 


350 


0434 


100 p 


5 


160 


1 n 


+50-20 


350 


C435 


150 p 


5 


160 


1 n. 


10 


50 


C436 


120 p 


5 


160 


1 n 


10 


50 


C437 


330 p 


5 


160 


1 P 


^ 25 P 


500 


C438 


330 p 


5 


160 


7 P 


3,25P 


500 


C439 


330 p 


5 


160 


15 p 


5 


500 


C440 


22 n 


+ 80 - 2 C 


4o 


15 p 


5 


500 


C44i 


1 /* 




35 


7 p 


3 , 25 P 


500 


C442 


100 n 


+50-2C 


50 


4 p 


0,25p 


500 


C443 


1 AX 




35 


4,7 n 


+80-20 


4o 


C444 


1 fx | 




35 


7 p 


9 , 25 p 


500 


C445 


27 P 


5 


500 


1 n 


+50-20 


350 


C446 


In 


20 


500 


4,7 n 


+ 80 - 2 t> 

i 


4o 


C447 


1 /* 




35 


2,2 p 


0, 25p 


500 


C448 


22 n 


5 


160 


470 p 


20 


500 


C449 


470 p 


20 


500 


4,7 n 


+50-20 


500 


C450 


150 p 


20 


500 


1 n 


20 


500 


C451 


4,7 n 


+ 50 - 2 C 


160 


10 p 


10 


350 

f 


C452 


47 n 


+50-21 


4o 


1 / U 




35 


C453 


47 n 


+ 50 - 2 C 


4o 


18 p 


10 


350 


C454 


150 p 


+ 50 - 2 C 


500 


39 p 


5 


350 


C455 


10 p 


10 


350 


39 p 


5 


350 


C456 


10 p 


0 , 5p 


500 


27 p 


5 


350 


C457 


10 p 1 


10 


350 


10 n 


+ 80-20 


40 


C458 


10 p 


0, 5 p 


500 


22 n 


+80-20 


40 


0459 


10 p 


10 


350 


22 n 


+80-20 


40 


c46o 


100 AX 
/ 




16 


22 n- 


+80-20 


40 


C46l 


1 n 


+50-2C 


350 


22 n 


+80-20 


40 


C462 


100 AX \ 




16 


22 n 


+80-20 


4o 


C463 


1 ^ 




35 


22 n 


+80-20 


4o 


C464 


1 n 


+ 50 - 2 C 


350 


1 yU 




35 


C465 


1 /“ 




35 


120 p 

>>4; 


5 


l 6 o 


C466 


1 n 


+ 50 - 2 .C 


350 



117 2 /B 



3 



WIDE VCO LOCK 




No 




50823077 

50823077 

50822835 

50822835 

50822835 

1N4148 

1N4148 

1N4148 

1N4X48 

1N4148 

1N4148 

1N4148 

50822835 

50822835 

BA243 

B\243 

BA243 

1N4148 

1N4i48 

1N4148 

in4i48 

1N4148 

1^148 

1N4148 

VQA131B 




TR404 

TR405 

TR4o6 

TR407 

TRi|08 

TR409 

TR410 

TR411 

TR412 

TR413 

ic4oi 
IC402 
10403 
!C4o4 
1C 405 

t4oi 

T ^02 



BFW 30 

BFW 30 

BC182 

BC212 

BC182 

BC182 

BC18 J 

BFW 30 

BFW30 

2N2369A 

BFW 30 

BF245C 

2N3820 



RV4558NB 

MC4044P 

RV455&NB 

RV4558NB 

yuA7805UC 

3861000286 

3861000287 



48/3 





WIDE VCO LOCK 




No 



L401 

L402 

l403 

L4o4 

L405 

L*jo6 

L407 

L408 

L409 

1410 

1411 
L412 
L413 



7240000054 

7240000054 

7240000030 

7250000032 

7250000033 

7250000033 

7250000031 

7240000030 

7240000030 

7240000038 

7240000038 

7240000038 

7240000031 



L 4 l 4 

l 415 

L 4 l 6 

L 4 i 7 

L 418 

L 4 i 9 

L 420 
L 421 
L 422 
l 423 
L 424 
l 4 25 



7240000033 

7240000034 

7240000034 

7240000034 

7240000030 

7240000030 

7240000030 

7240000030 

7240000030 

7240000030 

7240000030 

7240000030 



! 

i 

I 



! 

I 

j 

\ 

. I 



48/4 







??> 



V0A13-1B 



± i 




L409 J^55p L 406 












FROM PL522 
(5V-, PL424 



VIDEO TP 



2«5082-3077 
D401 D402 

| Jr 4oi J 

ii-401 F 2k i 



♦18V 1 

C401 |Hte 2 

1n mT[ ™ 

„ „ «L C403 D403r 



i — ^PL422 
L408 . 



LEVELER TP 
. PL405 

"W— 



R404 C411 



100 

TR401 
BFW30 ^ 



MR412 
JK)k 
r C418 



[R413 

1 1k 

r 0406 2X1N4148 



C404 0404 3 j 



T 11 

1 4,7n 


R405 

h ■ 


C412 

■ 


i t 

SL403 


M 5 


68p 



R406 

"ScZu” 



JR409 JR410 

Jl,2kp10k L2|> 

TD405Tr411 J 



JR414 IR415 

TlOOk |47k 



2x1 N 4148 
340 rir/: 



-18V 2x5082-2835 Jc406]C407 Jc408 Jc409]C<.10 Jz2p± 

"p ™*5p T5p "|7p Tp D? 7 408 

I iaoft A 000 r i-vQOO / — Ijittfly* 

L404 L405 L406 L407 



47 5 I 



5082-2835 



C417 

4,7n 

IC401A 

RV4558 



f 

JR417 IR418 -iflY 

T7,5k |7,5k 














1 



MHz STD’S I'Ll 



,p,c 






MJlz STEPS PLL 



ft/ F 



47 k 

22 k 
22 k 



1 n 
1 n 
470 p 
470 p 

1,1 p 

1 n 

1 / U 
470 p 

10 n 

1 /U 

470 p 

10 n 
1 / U 



150 P 
68 p 
68 p 
1 AX 

V u 

470 p 
470 p 

1 AX 

0, 5 P 

470 p 
0,5 P 

22 p 

0,75 P 

120 p 
120 p 

470 P 



W/V No 



10 50 
10 50 
+50-20 350 




500 

h 80-20 ^0 

35 

20 500 

-80-20 4o 



20 500 



35 

o, 2.5p 500 
+50-20350 
0 , 25 p 500 




C531 

0532 

0533 

0534 

0535 
C536 

0537 

0538 
C539 

0540 

0541 

0542 

0543 

0544 
C 545 

0546 

0547 

0548 

0549 
C550 

0551 

0552 
C553 
C554 
C555 
0556 
C557 
C558 

0559 

0560 



ft/ F 



o, 5 p 
o, 5 p 
470 P 

4 p 
4 p 
470 p 
47 n 



lO^u 
150 n 

v 11 

V 1 

1 n 

4,7 n 



100 AX 
100 /U 

47 n 



1 n 
1 rx 



470 p 
470 p 
47 P 

470 p 
1 n 



% W/V 



0566 



“20 250 

-20 350 

-20 350 
+50-20 350 
-20 350 

+ 50-2(1 350 
350 
350 

+ 50 - 21 J 350 



1 n 

















3 



MJlz S' L' BPS PLL 



No 




No 




D301 


50823077 


L 501 


7260000904 


D502 


50823077 






D 503 


50822835 


L 503 


7240000028 


D504 


50822833 


L304 


7240000034 


D503 


308 22800 


L505 


7240000030 


D306 


KB 205 B 


L506 


7240000030 


D507 


1 X 4 148 


L507 


7240000029 


D30S 


•CQY-)OL 


L508 


7240000029 


j 1)301.) 


lX' 4 l 4 S 


L509 


7240000028 


DUO 


1 X 4 14 8 


L510 


7240000030 


U 11 


L N 4 1 4 8 


L511 


7240000031 


| I)'.L 2 


1 X 4 1.48 


L512 


7240000030 


| 1 ) 1.1 3 


V^AJ JIB 


L513 


7240000028 






L314 


4 35000611 8 


Tit 301 


Bl U 10 


L515 




| Tit 3 o;» 


B 1 W JO 


L516 




111503 


Bl' l. 30 


L517 




111304 


Bl h JO 


L518 


7240000030 


nr 03 


B 1 W JO 


L 519 


7240000030 


1 ir.oo 


BKW JO 


L520 


7240000030 


1 it -or 


Ill'll 1 30.V 


L521 


7240000030 


THAOS 


Bl 1 . 1 30A 


L522 


7240000030 






L523 


7240000030 


ic 301 


UV' 038 .\B 


L 524 


7240000030 


JC 302 


itv 4 558x11 


L525 


7240000030 


1 C 303 


1 ..M 7 -VLCX 


L526 


7240000030 


1 C 301 | 


,uA 7803 U 0 


L527 


7240000030 


IC 303 


SX 47 S 74 \ 


L528 


7240000030 


IO3OC 


74 10 PC 


L529 


7240000030 


10307 


7 1486 rc 


L 530 


7240000030 


1C308 


7 4 196 pc 


L 5 3 L 


7240000030 


IC 509 


74196PC 






1 C 510 
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( 

PL523 



M12/11 IM12/10 ,M12/ 
I PL 501 IPL502 I Pl5< 

chiNs 



LEVELER 
TP 



1MHz INP 
FROM M6 
16 



L51_9_ R560 

■SVXT' O- 

:ci 1 k 



JR517 jc522 K] 

% 



*N3 Ir562 Jc 544 |R563 Bk 

[560k I i7n 1150 k 
'► *-^+18V ' B 



B i D505 

i luc tb 



C503 R503 



W(fT 47k 

C501 D503 T501 



D501 D502 



, 2x5082-3077 



C502 D504 



|<S L501 m 
^C504 R504 

— S — B- 

470 X 47k 

C506 



2x5082-2835 

C505 




3 


nrm 

IC505 


Tu 

5 


hi 


Z— 


-flj£ 



15 R5U 

0 1k 
V C517 



SN74 S74N 





R513 C515 

1 Tso 



TR504 

BFW30 



^|L525 a|L526 s|lS 



4 10 H 

q IC508 

2 7419 6PC 



IC504 

1 /UA7805UC 2 



r \"2 6 7 airr 


1 


u J_ u 


1 



12 










R5 
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- 1 - 



CRYSTAL REFERENCE 



No 


ft/ F 


% 


w/v 


No 


ft/ F 


% 


w/v 


R 601 


1 k 


5 


0,25 


R637 


ioo 


5 


3,25 


R602 


390 


5 


0,25 


R638 


47 


5 


0,125 


R603 


82 


5 


0,25 


R639 


68 k 


5 


0,25 


R 6 o 4 


1,8 k 


5 


0,25 


R640 


| 22 k 


5 


0,25 


R605 


10 k 


5 


0,25 


R64l 


1 2,2 k 


5 


0,25 


R606 


10 k 


5 


0,25 


R642 


10 k 


5 


0,25 


R 607 


47 k 


5 


0,25 


R643 


10 k 


5 


0,25 


R6O8 


2,7 k 


5 


0,25 


r644 


22 


5 


0,125 


R609 


10 k 


5 


0,25 


R645 


47 


5 


0,125 


R 610 


ro 

0 


5 


0,25 


r646 


1 k 


5 ‘ 


0,25 


R6ll 


220 k 


5 


0,25 


R647 


10 


5 


0,125 


R 6 l 2 


110 k 


5 


0,25 


R648 


10 k 


5 


0,25 


R613 


110 k 


5 


0,25 


R649 


10 k • 


5 


0,25 ‘ 


r 6 i 4 


100 k 


5 


0,25 


R650 


1 22 


5 


0,125 


R615 


1,8 k 


5 


0,25 


R651 


47 


5 


0,125 


R616 


15 k 


5 


0,25 


R652 


1 k 


5 


0,25 


R617 


39,2 


1 


0,9 


R653 


82 


5 


0,25 


R 618 


15 k 


1 


0,9 


R654 


100 


5 


0,25 


R619 


5,11 k 


1 


0,9 . 


R655 


10 k 

» 


5 


0,25' 


R620 


10 k 


1 


0,9 


R656 


10 k 


5 


0,25 


R6 21 


2,21 k 


1 


0,9 


R657 


47 


5 


0,125 


R622 


100 


5 


0,25 


R658 


47 


5 


0,125 


R623 


2,2 k 


5 


0,25 


R659 


2,2 k 


5 


0,25 


R 624 


100 


5 


0,25 


R660 


3,3 k 


5 


0,25 


R625 


4,7 k 


5 


0,25 


R661 


470 


5 


0,25 


R626 


1 k 


5 


0,25 


R662 


1,5 k 


5 


0,25 


R627 


100 k 


5 


0,25 


R663 


100 k 


5 


0,25 


R628 


470 k 


5 


0,25 










R629 


39,2 k 


1 


0,9 




[ 






R630 


10 k 


1 


0,9 










R631 


2 k 


5 


0,25 










R632 


100 


5 


0,25 






( 




R 633 


2 k 


5 


0,25 










R634 


2 k 


5 


0,25 










R 635 


220 


5 


0,25 










R636 


10 


5 


o;25 











1172/B 




2 



Ci( YS TAL Fli FKl itNC E 



R,P,C 



No 


ft/ F 


% 


w/v 


Fno 


ft/F 


[30vwvj 


C601 


1 n 


+50-20 


350 


C637 




22 n 


L 80^2(1""" 0 j 


0602 


1 u 


+50-20 


350 


C638 




15 p 


1 5 500 


C603 


1 n 


+50-20 


350 


0639 




2,2 p 


P , 25 p 500 | 

j | f 


C504 


100 yii 
180 p 




25 


c64o 




1 n 


+50-2(4 350 j 


C605 


20 


350 


C64l 




1 5 p 

1 


p,25P 500 ; 


C6o6 


22 n 


+80-20 


ho 


06 42 




1 ri 


+ 5u-2(| 350 


C607 


100 yU 

0,4? /u 
0,4? y«* 




25 


0643 




1 P 


P,25P 500 


C608 




35 


C644 




4 , 5-20 p 


160 


C609 




35 


0645 




0,5 p 


0 , 25 p 1 500 

•i 


ColO 


0,47 y“ 




35 


C646 




4 , 5-20 p | 


1 160 


C611 


6,74 yU 
0,47 y“ 




35 


C647 




0,5 P 


(),25p 500 


C6L2 




35 


C648 




1 P 


P, 25 p 500 


0613 


100 n 


_+20 


100 


0649 




4 , 5-20 p 


j 160 


c6lU 


10 yU 

10 yU 




35 


0650 




1 n 


+ 30-2(1 35O 


C615 




35 


0651 




4,5-20 P 1 


j 160 


C6l6 


47 P 


10 


350 


C652 




! 27 p 


5 j 500 


C6 17 


10 yU 

10 yU 

1 n 




35 


C653 




4,5-20 p ! 


I l{, ° 1 


C618 




35 


0654 




1 a 


+50-2(1 350 


C619 


j_20 


160 


0655 




1 n 


+ 50 - 2 < | 350 1 


C620 


10 p 


o, 5p 


160 


C656 




4 , 5-20 p I 


j 160 


C621 


47 P 


5 


160 


0657 




47 P 


I 10 1 500 


1 C622 


470 p 


5 


30 


06 58 




10 p 


0, 5p j 160 | 


C623 


2,1-13, 3p 




500 


0659 




1 n 


[ + 5 0 — 2 » | 330 i 


0624 


33 P 


10 


• 160 


0660 




0 , 5-3 1> 


1 250 


C 625 


4,7 n 


+8Q-2( 


160 


C66l 




10 p 


o, 5 p [ 500 1 


0626 


180 p 


5 


50 


0662 




10 p 


o,5p j 300 j 


062 7 


22 p 


5 


160 


C663 




0 , 5- 3p 


I 250 j 


C628 


470 p 


5 


50 


C664 




o,75 p | 


[ 0 , 25 P 1 500 j 


C 629 ' 


100 n 


20 


100 


C665 . 




1 n 


+50-2(1 350 


C630 | 


100 n 


20 


100 


C666 




10 p 


II 

0 , 5p | .160 | 


C631 


120 p 


20 


350 


C667 






1 


C 632 


100 n 


20 


100 


C668 




47 p 


10 j 330 j 


C633 


100 n 


20 


100 








! 1 ] 


C 634 


4,5-20 p 




160 






1 


1 j 

2 


C 63’5 


1 n 


20 


160 






1 




C636 


4 P* 


0,25P 


500 




IM 


1 


1 

2 



L 1 7 2/1) 



- 3 - r CRYSTAL REFERENCE 



No 




No 


D 601 


lN4l4S 


L 6 O 8 


D602 


1N4148 


L609 


D 603 


VQA131B 


L6J.0 


d604 


1N4148 


L611 


D 605 


KB 20 5 B 


L612 


D 6 O 6 


1N4148 


L 613 


D 607 


1N4148 


L6l4 


D 6 O 8 . 


BA 37 9 


L 6 i 5 


D609 


1N4148 


L 616 


D6l0 


50822800 


L 617 


D611 


1N4148 


L618 

L619 


TR601 


2N3904 


L 620 


TR602 


BC182 


L621 


TR 6 O 3 


BFY90 


LG 2 2 


TR604 


2N5179 


L<»2 3 


TR005 


2 N 3904 


L624 


TR 6 O 6 


2N3904 


L625 


TR607 


BFW 30 


LG 26 


TR 6 O 8 


BFY90 


L627 


TR609 


BFY90 


L628 


TR610 


BFY90 




TR611 


BFW30 


T602 


TR612 


BFW30 




TR 6 I 3 


BFW 3 O 


ICGOl 




• 


IC602 


L601 


7240000030 


IC603 


L602 


7240000030 


IC604 


L603 


7240000030 


IC 605 


L6o4 


7240000030 


IC 606 


L 605 


7240000030 


IC 607 


L 606 


7240000030 


IC 6 O 8 


L 607 


7240000030 


IC 609 
xl6 01 



1172/B55/3 







56 

1172/B 



LOU 





CRYSTAL REFERENCE 

58 J 



1172/B 














i 



NARROW VCO JyOCJK 




No 


ill F 


% 


w/v 


No 


n/F 


% 


w/vl 


R701 


56 


5 


0,125 


R736 


1,8 k 


5 


"1 

0 , 2 ‘3 I 


R702 


36 


5 


0,125 


R737 


10 k 


5 


0,25 


R703 


1 k 


5 


0,25 


R7 38 


10 k 


*5 


0,23 [ 


R704 


2,2 k 


5 


0,25 


R739 


IOO k 




0,23 j 


R705 


36 


5 


0,125 


R74o 


100 k 


5 


0,23 | 


R706 


4? k 


5 


0,25 


R74 l 


180 k 


5 


0,25 


R707 


2,2 k 


5 


0, 25 


R742 


180 k 


5 


■ 

0,25 


R708 


22 k 


3 


0,25 


R7 4 3 


1,8 k 


2 


0 ,25? I 


R70V 


390 


5 


0,25 


R744 


1 k 


5 


0,25 I 


R710 


470 


5 


0,25 


R/45 


1 k 


3 


...« | 


R7ii 


4 70 


5 


0,23 


R746 


2? k 


5 


0,2 5 


U712 


2,2 k 


3 


0,25 


R747 


27 k 


. 

5 


\ 

0,23 


R7 L 3 


22 k 


5 


0,25 


R?48 


150 k 


5 


0,25 j 


R714 


390 


3 


0 , 2 5 


h;49 


150 k 


5 


0, 23 


R713 


47 


5 


0,125 


R750 


27 k 


5 


0,25 I 


R71() 


L,2 k 


5 


0,25 


R751 


2? k 


5 


( ) '* *3 I 

U > *0 j 


R.'l? 


300 j 


3 


0, 25 


R752 


3,3 k 


5 


l 

( ) or 1 


R718 


020 


5 


0,25 


R733 


12 k 


5 


0,23 


R719 


2,7 k 


5 


0,23 


R734 


12 k 


5 


0,25 


IIJ20 


IOO k 


5 


o ; 25 


R75* 


470 k 


5 


0,25 


it; vi 


i *» k 


3 


0,23 


R730 


470 k 


5 


1 

r ) or 1 


u 7 :» 2 


10 k 


5 


0,23 


H757 


6,8 k 


5 


1 

M f *0 1 


It 7 2 3 


820 


5 


0,25 


R758 


7,5 k 


5 


U 0 - 1 


R724 


33 k 


3 


0,25 


R759 


100 k 


5 


b , 25 


R725 


39 k j 


5 


0,25 


H760 


27 k 


5 


1 1 

3,25 


R726 


1,8 k 


5 


0, 25 


R701 


10 k 


5 


3,25 


R727 


27 k 


5 


0,25 


R762 


100 k 


5 


),25 


R728 


27 k 


5 


0,25 


R/63 


100 k 


5 


1, 25 


R729 


1 k 


5 


0,25 


R7o4 


180 k 


5 


P,25 


R730 


1 k 


5 


0,25 


R765 


180 k 


5 


k?5 


R731 


1 k 


5 


0,25 


11766 


1,8 k 


5 


P , 25 


R732 


2,2 k 


5 


0,25 










R733 


2,2 k 


5 


0,25 


R?oi 


100 k 


10 


0,5 


R734 


2,2 k 


5 


0,25 


P702 


20 k 


10 


0,5 


R735 


2,7 k 


5 


0,25 

1 

l 








1 



2 



NARROW VCO LOCK 



R,P,C 



No 


ft/ F 


% 


w/v 


No 


ft/ F 


% 


W/V 


C701 


3,9 p 


±0,25] 


> 350 


C728 


1 /U 




35 


I C702 


4,7 n 


+80-20 


160 


C729 






35 | 


C703 


130 p 


5 


500 


C730 


1 /U 




35 


-3" 

O 

O 


1 /“ 




35 


C731 


2,2 n 


+50-2o 


500 


C705 






35 


C732 


1 2 , 2 ri 


+50-20 


300 


C706 


4,7 n 


+80-20 


160 


C733 


10 yU 




35 


C707 


1 / U 




35 


C734 


10 yu 




35 


C708 


1 / U 




35 


C735 


lOyii 




35 


C709 


150 p 




500 


C736 


10 /U 




35 


C710 


1 / U 




35 


C737 


100 u 


20 


100 


C711 


4,7 n 


00 

0 

1 

ro 

O 


160 


C738 


100 n 


20 


100 


C712 


47/U 




10 


C739 


1 n 


+50-20 


500 


C713 


470 p 


20 


500 


C740 


100 n 


20 


100 


C714 


220 p 


20 


500 


C?4l 


100 ytt 




25 


C715 


1 n 


+50-20 


| 500 


C?42 


47 /“ 




10 


C716 


100 n 


20 


100 


0743 


1 /U 




35 


C717 


4,7 n 


+80-20 


160 


0744 


1 jx j 




35 


C718 


1 / U 




35 


C745 


•10 p 


10 


350 


C719 


V 




35 


0746 


1 11 


+50-20 


350 


C720 


v 1 




35 


0747 


1 n 


+50-20 


350 


C721 


1 n 


+50-20 


500 


0748 


1 n 


+50-20 


350 | 


C722 


47 n 


20 


• 100 


0749 


1 n 


+50-20 


350 


C723 


2,2 n 


+50-20 


500 


C750 


10 p 


10 


350 


C724 


1 n 


+50-20 


500 


C751 


10 p 


10 


350 


C725 


1 n 


+50-20 


500 


C752 


10 P 


10 


350 


C726 


V 




35 


C753 


100 n 


20 


100 


: 0727 


V* 




35 


C754 


1 / u 




35 



1172 /D 



3 



HARROW VCU LOCK 



No 




No 




D701 


50823077 


IC701 


LM 741 CN 


D?02 


50823077 

! 


IC 702 


74 oirc 


D 703 


50822835 


IC703 


mo 4 o 44 p 


1)704 


50822900 


10704 


HV 4558 NI 3 


07 05 


lN 4 i 48 


IC705 


R \ 4 5 58 Ml 


D706 


1 N 4148 

7 


10706 


749010 


0707 


VQA 13 1 0 


10707 


749OI , 


D 708 


1 K 4 i 48 


10708 


7 4 9010 


D709 


1 N 4148 


IC709 


S .\?49010 


D710 


1 N 4 i 48 


10710 


mc: 4 o 44 P 


D 711 


1 N 4148 


IC711 


RV 455 SKD 


D712 


1 N 4148 


IC 712 


a 1A7805UO 


D713 


1 N 4148 




D 714 


1 N 4148 


L701 




D 715 


1 N 4148 


L?02 




0716 


in4ooi 


L703 


7250000034 


0717 


1 N 4001 


L 704 


7 2^40000032 






L705 


7240000032 


TH 701 


2N2369A 


L706 


7240000030 


1 


2K2369A 


L707 


7240000030 




DF V 30 


L ?08 


7240000032 


n <704 


2 N 5462 


L709 


7240000032 


TH705 


2 N 5459 


L710 


7240000032 






L 711 


7240000030 




• 


L712 


7240000030 






L713 


7240000030 




• 


L 714 








L 715 


7240000030 






L716 \ 


7240000030 






L717 


• 7240000030 






L 718 


7240000030 






L 719 


7240000030 






L 720 


7240000030 



L721 7240000030 



1172/ii f 9/3 





1172/B 








NARROW VCO LOCK 



PL725 ^ 



PL721 

T~ 

1200 MHz 
FROM PL 625 

PL722 

NAR.VCa 
FROM PL823 




FROMPL221 

PL723 



t 



PL724 

FROMPL622 



5 



-10V 



C7V 

Hh 

4.7ft MO 



4B- 



J734 

3.3k 






JC741 

T«Qm 





IC712 






7005 

2 





♦5V *10V 



C742 



|L71fi 
I D715 



s' 

KmI 

L - : — 



i 

1 5 1 i\ 5 

jiTio 



CJU 

ft 



♦73V | PL712 



— f 

♦wv I p 



PL705 -18V|PL715 



m 


El 








m 


m 


m 





t. 



It 



^1— 



04 - 



-l— tf 13 

•I 11 



•5V 






~£>n 

I 



IC7O0 

XBOPC 



1 12 S 

n C709 H 

n«o pc 















w/v 



No 


ft/ F 


mm 


w/v 


R801 


56O 


5 


0, 25 


R802 


4,7 k 


5 


0,25 


R803 


10 k 


5 


0,25 


R804 


470 


5 


0,125 


R805 


680 


5 


0, 25 


R8O6 


4,7 k 


5 


0,125 


R807 


8,2 k 


5 


0,125 


R8O8 


lk 


5 


0,125 


R809 


1 k 


5 


0,125 


R810 


470 


5 


0,125 


R811 


10 


5 


0,25 


R812 


100 


5 


0,25 


R813 


12 k 


5 


0,25 


R814 


47 


5 


0,125 


R815 


2,2 k 


5 


0,25 


R816 


2,2 k 


5 


0,25 


R817 


10 k 


5 


0, 25 


R818 


10 lc 


5 


0,25 


R819 


470 k 


5 


0,25 


R820 


47 k 


5 


0,25 


R821 


330 


5 


0,25 


R822 


47 


5 


0,125 


R823 


2,2 k 


5 


0,25 


R824 


2,2 k 


5 


0,25 


R825 


3,1 M 


5 




R826 


5,1 M 


5 


0,5 


R827 


560 


5 


0,25 1 


R82S 


4,7 k 


5 


0,25 


R829 


10 k 


5 


0, 25 


R830 


10 k 


5 


0,25 i 


R83I 


10 k 


5 


0,25 


R832 


470 k 


5 


0,25 


R833 


8,2 k 


5 


0,25 


R834 


12 k 


5 


0,25 



No 


ft/ F 


%J 


w/v 


R335 


39 k 




as 


R 836 


47 




M 


R 8 37 


4,7 k 


HI 


0,125 


R 838 


470 


5 


0,125 


R 839 


47 


5 


0 , 1 25 


R840 


220 


5 


0,125 


R84l 


100 


5 


0,125 


R842 


330 


5 


0,25 


R843 


56 O 


■s 


0,25 


R844 


4,7 k 


5 


0,25 


R845 


10 k 


5 


0,25 


R846 


47 


5 


0,125 


R847 


2,2 k 


5 


0, 23 


R848 


470 


5 


0, » 25 


R849 


150 


5 


o,5 


R 850 


4,7 k 


5 


0, 125 


R85I 


3,9 k 


5 


o,l 25 


R 852 


5,6 k 


5 


0, 1-23 


R853 


470 


5 


0,125 


R 854 


4,7 k 


5 


0,23 


R8 5 5 


10 k 


5 


0,23 


R 856 


10 k 


5 


o,25 


R857 


a 00 k 


5 


0,25 


R 858 


4,7 k 


5 


0,25 


R859 


47 


5 


0,125 


R860 


560 


5 


0,23 


R86l 


4,7 k 


5 


0,25 


R 862 


10 k 


5 


0,25 


R 863 


51 k 


5 


0,25 


R864 


2,2 k 


5 


0,25 


R865 


100 k 


5 


0,25 


R866 


1,2 k 


5 


0,25 


R867 


330 


5 


0,125 
















nPA'i OSCILLATOR 



No 



P80L 

P802 

P80J 

P804 

P805 

PBOo 

C801 

0802 



n/F 



4,7 k 

22 k 
20 k 
20 k 

4,7 k 

22 k 

12 P 
120 p 

50 p 

12 p 

12. p 

50 p 
56 p 

120 p 

22 a 



1 / u 

1 > 



L 

I O P 

470 l) 

12 p 

h 7 p 

120 p 

ISO P 

1 0 p 

1 /* 
47 0 p 

2,2 p 

470 n 

2,2 P 



W/V 



350 
500 
350 
350 
350 
35° 
350 
100 
40 
50 
50 
50 
30 
330 
330 

350 
350 
100 
500 
350 
63 
330 
500 

30-201 50 



No 



08 2 3 
C827 
0828 

083 9 
08 30 
C831 
08 32 

0833 

0834 
0833 
C 836 
08 87 
08 38 
0839 
C840 
084 1 

084 2 






0845 

0843 

0840 

084? 

0848 

0849 

0850 
08 51 
0832 
08 5 3 
0854 



470 n 
4?0 n 

2,2 j > 

4?0 p 

1 P 

12 p 

5 P 
1 P 
56 p 

12 p 

0,9 P 
4?0 p 

50 p 

120 p 
1 50 p 

V 

12 p 
10 p 



+ 50-20 50 
f 30-20 30 

tO, * 3 ; I 300 
+ 50~2i] 350 
* 0 , 231 ] 500 



+0, 25p| 50 



0,83(1 500 



220 


a 


+ 10 






50 


220 


a 


+ 10 






50 


l/U 

/ 








I 


03 


V 










0 3 


10 1 


E> 


10 






350 


1 a 




n-30 


-20 




330 


1 a 




L50' 


i 

— 


350 


220 


a 


t ] 0 






50 


2, 2 


P 


+ Q , 


23i 




500 


2 , 2 


P 


L o , 


25p 




300 


2 2 


P 


t °> ; 


85]j 


- 


300 



1172/ 









BEAT OSCILLATOl 



No 




1N82AG 
50823077 
KB205B 
KB205B 
KB205B 
KB205B 
1N82AG 
50823077 
ZPD6 , 8 
50822080 
50822080 
50822080 
50822080 
1N8 2AG 
50823077 
KB205B 



BFW30 

BFR15A 

BFR15A 

BF245A 

2N5179 

BFR15A 

BFR15A 

BFR15A 

2N5109 

BFW30 

LM741CN 

LM741CN 

LM74J.CN 

LM74J.CN 



No 



L801 

L802 

L 8 O 3 

L804 

L 8 O 5 

L 8 O 6 



L 8 O 8 

L809 

L8J.0 

L811 



L 8 I 3 

L814 

L816 

L817 

L 8 J .8 

L819 

L820 

L821 

L822 

L823 

L824 

L825 

L826 

JL827 

L828 



T801 

T802 




H72/B 52/3 





/ 
< ( 



64 

1172/8 





♦ 18 V 

80mA 

PL808 



-18V 

80mA 

PL805 



65 

1172/B 







0L1TLT AMH ji'U.K 



ft/ F 



W/V No 



ft/ F 



330 
1,3 k 
*47 
150 
10 
100 
£20 
220 

27 

300 
30 
V70 
82 
10 
0 20 



82 
10 
820 
36 O 
*47 

33 k 
39 k 
150 
100 







8933 
119 3*4 
8935 
8939 
8937 
89 38 
8939 

89*40 
89*4.1 
89*4 2 
89*4 3 
89*4*4 

89*4 5 
89*»o 
89*4 7 
89**8 
80*4 9 
8 9 30 

8951 

8952 

8953 
895*4 
895 5 



33 k 
82 
100 
*4 7 

1 u 
3 7 k 
300 k 
lo k 
1,2 k 
*4,7 k 
1 k 
10 U 
50O k 
*17 k 
220 
*4,7 k 
220 
10 k 
7,5 k 
*47 k 
10 1 
220 
18 k 
1 k 
1 k 
56O 
20 k 




1172/D 













2 



OUTPUT AMPLIFIER 



R ,P,C 



No 


Jl/F 


Vo 


w/v 


No 


ill F 


% 


W/V 


C901 


220 p 


20 


500 


C 923 


220 p 


20 


500 


C 902 


220 p 


20 


500 


0924 


4,7 n 


+ 80 - 2 C 


40 


C 903 


470 n 


*-50-20 


50 


0925 


47 P 


3 


500 


C 904 


470 p 


20 


500 


0926 


30 0 p 


20 


3 0° 1 


C 905 


10 n 


*-80-20 


40 


0927 


10 /U 




25 


C 906 


470 p 


+30-20 


350 


0928 


100 p 


20 


500 


C 907 . 


10 n 


+-80-20 


4 o 


0929 


10 p 


10 


330 


C 908 


470 n 


+50-20 


50 


0930 


10 P 


10 


350 


C 909 


470 n 


4 - 50-20 


50 


0931 


1 n 


+ 50- 2C 


33O 


C 910 


4,7 n 


480-20 


40 


0932 


1 41 


+50-21 


350 


C 9 U. 


10 AX 




25 


0933 


-L 11 


+ 50- 2( 


330 


C912 


22 n 


+80-20 


4 o 


0934 


10 41 


+80-21 


-\o 


C 913 


4,7 n 


f-80-20 


4 o 


0933 


1 a 


+ 50-2< 


350 * 


C 9 l 4 


10^u 




25 


0936 


10 11 


+ 80-24 


'1 0 


C 915 


10 p 




500 


0937 


1 41 


+ 50-24 


330 


C 91 6 


4 P 


o, 5 p 


500 


0938 


• 1- P 


3i> 


500 


C 917 


10 




25 


0939 


27 i» 


3 


500 


C918 


! 22 n 


+80-20 


40 


0940 


68 p 


5 


300 


C 919 


100 p 


20 


500 


0941 






- . 


' C 920 


470 n 


+50-20 


50 * 


0942 


5,1 P 


0 , 3 P 


500 


C 921 


470 p 


+50-20 


350 










C 922 


100 p 


20 


500 


1 


| 

* 


1 » 

u 

\ 


, 



i 172/B • 




3 



OUTPUT a MP 1 .IFIER 



No 




No 


- 


1)901 j 


50823080 


L 901 


7240000035 j 


1)902 


50823080 


LQ02 


7240000035 


D903 


5 08 2 308 0 


L903 


7240000037 


1)004 


KI 3203 D 


L904 


7240000037 


D 903 


KB 203 B 


L905 


7240000036 


D900 


KB 203 B 


1.906 


7240000036 


1)9 07 


J\ B 20 ~B 


1-507 


724(000036 


11908 


5082^800 


1,908 


7 240000036 


1)909 


50822800 


L909 


7240000036 


1)910 


50 S 22800 


L910 


7240000037 


1)91 I 


1 X : 4 I -'kS 


L 911 


7240000036 


1 ) 9 - 1 :* 


1 X 4 l 4 S 


L912 


7240000030 


1)9 13 


1 \ 4 148 


L9I3 


7240000030 






1 . 91-1 


7240000030 


TI1901 


lll lt 30 


09 L 5 


7240000030 


Hi 90 2 


13 FW 30 


1.916 


55 3 - 3635-49 lOOOO^uil 


Ili903 


BFW LO A 




1 ll‘H )4 ‘ 


13 PIM 5 A 






TU 903 


• BFVIOA 






1U900 


DFWTOA 






1 R 907 


TD 1 01 , 






1 K 90 S 


9 \ 2905 A 






III9O9 


2 N 2905 A 






TU910 


2.X2309A 




1 


TH 91 J 


2 N 2369 A 


• 


I 

j 



1172/B 65/3 





e 



R33 DIO R34 



C24 


R35 


R36 


£22 

C39 


R40 


R38 


R37 


C23 



R42 



TR7 

R39 



C26 



C25 



- 



R53 

Dll 



C36 ^ 

— R41 r 

TR8 C28 TR9 

E 



■ :• 

E 



2 

08 



2 



cn 



30 
§ 








R49 


(0 


if 


o 


i 

— h 

5 


D13 , 


o 


D12 


H 

-n 


R5<) 






E 


o 


— 


C27 + 




|C34 




30 






UT» 

■4 


R52 


L16 





$ ® 



67 

1172/B 



No 


ft/ F 


% 


R1001 


68 k 


5 


R 1002 


68 k 


5 


R1003 


68 k 


5 


R1004 


68 k 


5 


iU .003 


68 k 


5 


R 1006 


68 k 


5 


RlOO? 


68 k 


5 


R1008 


68 k 


5 


RlOO 9 


6,8 k 


5 


R1010 


6,8 k 


5 


R10.11 


6,8 k 


5 


R1012 


6,8 k 


5 


R101 3 


2,2 k 


5 


R1014 


2,2 k 


5 


RIO 1 5 

j 


2,2 k 


5 


rioi 6 


1 k 


5 


R101? 


1 k 


5 


R1018 


1 k 


5 


RI019 


1 k 


5 


R1020 


2,2 k 


5 


RIO 21 


8,2 lc 


5 


R1022 


36,1 k 


0,5 


R 1023 


33 k 


5 


R1024 


10 lc 


1 


R1025 


22 k 


5 


KL026 


2,71 k 


o,5 


R1027 


10 k 


1 


R1028 


11 k 


1 


R1029 


3,92 k 


1 


R1030 


1 M 


5 



w/v 


No 


ft/ F 


0 , 25 


RIO 31 


5,6 k 


0,25 


RIO 32 


10 k 


0,25 


R1033 


220 k 


0,25 


RIO 34 


33 k 


0,25 


RIO 35 


J M 


0,25 


RIO36 


JO k 


0,25 


R .037 


22 k 


0,25 


RIO 38 


10 k 


0,25 


1110 39 


220 


0,25 


rio4o 


22 k 


0,25 


kio4 1 


1.30 


0,25 


R1042 


390 k 


0,25 


rj o4 3 


! k 


0,25 


im o44 


l U 


0,23 


R 1.043 


3 , 3 k 


0,25 


JU046 


•3,9 k 


0,23 


R.1.047 


IS k 


0,25 


R1048 


23 k 


0,25 


rlo49 


(j y k 


0,25 


Ri.030 


LOO k 


0,25 

0,9 


R1031 


13 k 


0,25 

0,9 


P1001 


2,2 k 


0,25 


pioo4 


22 k 


0,9 


Pi 005 


22 k 


0,9 


P 1006 


22 k 


0,9 


P 1007 


22 k 


0,9' 


P 1008 


2,2 k 


0,25 


pi 009 

P1010 


2,2 k 
22 k 



% 



w/v 



5 



J 



5 



5 



5 



3 

3 



3 



5 



j 



10 



0,25 
0,23 
0,25 
0,23 
0, 23 
0,25 
‘ > , 2 3 



o, 23 



O, 2 5 
o . 23 
o, 33 
' 0 , 3 ". 



o , : 5 
o , :? 

*>,2 5 
o,33 
0,2 3 
0,3 5 

0,25 

0,3 



10 

10 

10 

10 

10 



0,5 

0,5 

0,5 

o,5 

0,5 

0,5 

0,5 



P1010 



10 

10 















AM nii.il RLa\CE 



R,P,C 



No 


fl/F 


0/ 

J 0 


w/v 


No 


ft/F 


" - 

% 


w/V 


C 100.1 


' 

LOO y\\ 




1 6 


C1009 


100 M 




°5 


Cl 002 


10 ,11 

/ 




J5 


Cl 010 


10 O yU. 




25 


CLOG 'J 


10 /U 




13 


CLOU 


10 yU 




23 


c: oo 4 


L 0 ,w 




33 


C i. 0 1 2 


i M 




33 




/ 








/ 






CL 005 


1 0 yU 




3 5 


cio 1 3 


1 ,u 

/ 




35 


CL 00 O 


LOO ,i. i 




16 


cioi4 


100 /l 




16 


clog; 


1 O 0 y\\ 




•'•3 


cj 015 


0,47 M 




35 


C J. Oi • s 


LOO ,u 
/ 




23 










No 




No 




1H .OO 1 


LX 4 L If S 




1 CJ 001 


iii:f4023BP 




!)!<>".. 


1 \4 1 -Vs 




1 C 1002 


ili:i 4502BP 




1 ) 1.00 1 


i v\ lVs 




ic 1003 


HEr4o68BP 




i)l OO- 


: \'< 1 4 8 




101004 


hef4olihi 


) 




DJ oo;. 


LX4l4S 




101005 


uef4oiibi 


> 




L'LOOo 


1 X-'O-'tS 




1a 1.006 


11EF4052BP 




11 LOO 


1\ -'* L4n 




1C1007 


ill: f4 05 2 BP 




1)1 OOF 


1 \-4 1-4 8 




1C1008 


DS75494N 






01009 


1\4 1 48 




IC 1009 


11V4 5 58 XIJ 






1)1010 


1X4148 




IC1010 


JIV4 538 NB 






1)1011 


1X4L-48 


• 


1C10.L1 


11V4558NB 






DL 01 2 


1N4 148 




IC1 01 2 


KV4558NB 












IC1013 


y UA7L5HC 






TIUuOl 


BC182 












Till 00 2 


BC182 




R VI 001 


11E721C1230 




TR1003 


BC182 




HY 1002 


ID 072 J ci 230 




TRL004 


BC182 













ii 72 /b 59/2 














—rvu 

-R7- 


Tt* ' O 


o 


-R6- 


00 





70 

1172/B 





TO PI 901 *18V -18V So3 




71 

1172/B 







AM REFERENCE 
























1 - MODULATION BOARD 



No 


ft/ F 


% ' 


w/v 


No 


ft/ F 


% 


w/v 


R1101 


39 k 


5 


0,25 


Rll 37 


2,4 k 


5 


0,25 


RI102 


39 k 


5 


0,25 


RI138 


2,4 k 


5 


0,25 


R1103 


39 k 


5 


0,25 


Rll 39 


2,4 k 


5 


0,25 


R1104 


39 k 


5 


0,25 


R1140 


2,4 k 


5 


0,25 


R1105 


1 k 


1 


o,9 


Rll4l 


2,4 k 


5 


0,25 


R1106 


8,25 k 


1 


o,9 


R1142 


2,4 k 


5 


0,25 


R1107 


3,83 k 


1 


o,9 


R1143 


10 k 


5 


0,25 


riios 


2,43 k 


1 


o,9 


rii44 


10 k 


1 


°,9 


R1109 


1,69 k 


1 


o,9 


rii45 


27,4 k 


1 


0,9 


RIllO 


1,27 k 


1 


0,9 


rii46 


39 k 


5 


0,25 


Rllll 


1 k 


1 


0,9 


rii47 


39 k 


5' 


0,25 


Rill 2 


806 


1 


0,9 


R1148 


2,2 k 


5 


0,25 


Rill 3 


665 


1 


0,9 


rii49 


39 k 


5 


0,25 


R1114 


549 


1 


o,9 


Rll 50 


2,4 k • 


5 


0,25 * 


R1115 


750 


5 


0,25 


R1151 


1 k 


5 


0,25 


Rill 6 


39 k 


5 


0,25 


R1152 


1 k 


5 


0,25 


Rill? 


39 k 


5 


0,25 


R1153 


39 k 


5 


0,25 


Rill 8 


39 k 


5 


0,25 


R1154 


2,4 k 


5 


0,25 


mu 9 


39 k 


5 


0,25 


R1155 


1 k 


5 


0,25 


R1120 


39 k 


5 


0,25 . 




• 


5 


0,25' 


Rll 21 


39 k 


5 


0,25 


R1157 


2,4 k 


5 


0,25 


mi 2 2 


39 k 


5 


0,25 


R1158 


39 k 


5 


0,25 


R1123 


39 k 


5 


0,25 


R1159 


121 k 


1 


0,9 


R1124 


39 k 


5 


0,25 


R1160 


182 k 


1 


0,9 


Rll 25 


39 k 


5 


0,25 


R1161 


121 k 


1 


0,9 


1U126 


39 k 


5 


0,25 


R1162 


182 k ' 


1 


0,9 


R1127 


39 k 


5 


0,25 


R1163 


28 k 


1 


°,9 


m.128 


39 k 


5 


0,25 


R1164 


28 k 


1 


o,9 


R1129 


39 k 


5 


0,25 


^1165 


3,92 k 


1 


o,9 


R1130 


39 k 


5 


0,25 


R1166 


301 k 


1 


0,9 


Rll 31 


39 k 


5 


0,25 






- 




Rll 3 2 


39 k 


5 


0,25 


RI 169 


10 k 


5 


0,25 


R1133 


39 k 


5 


0,25 


RI 170 | 


178 k | 




0,9 


Rll 34 


2,4 k 


5 


0,25 


R1171 


19,6 k 


Mm 


0,9 


R1135 


2,4 k 


5 


3,25 


R1173 


200 


5 


0,25 


RII36 


2,4 k 


5 


0,25 


R1174 


4,7 * 


5 


0,25 



1172/B 72/1 
















2 



MODULATION BOARD 



AC 



No 


ft/ F 


% 


w/v 


No 


ft/ F % 


W/V 


R1175 


330 * 


5 


0,25 


C1101 


21,96 n 0,^5 


63 


RU76 


5.1 M 


\ 

5 


0;5 


C1102 


220 p 2,5 


160 


RI177 


100 k 


5 


0,25 


C1103 


47 M 


4o 


R1178 


100 k 


5 


0,25 


C1104 


47/u 


4o 










C1105 


10 n 1-80-20 


4o 


P1101 


1 k 


10 


0,5 


C1106 


68 n 10 


250 


P1102 


10 k 


10 


0,5 


C1107 


100 yu . 


16 










C1108 


100 yU 


16 










C1109 


100 yU 


25 










C1110 


100 yU 


25 



72 n 



1V7 2/n 




- 3 - MODULATION BOARD 



| No 


• 


No 




[ D1101 


ZPD2, 7 


TR1111 


BC182 


I Dll 02 


1N4148 


TR1112 


BCI82 


I D 1103 


1N4148 


TR1113 


BC182 


D1104 


1N4148 


TR1114 


BC182 


Dll 05 


1N4148 


TR1115 


BC182 


DllOo 


1N4148 


TR1116 


BC182 


DUO? 


in4i48 


TR1117 


BC182 


D1108 


1N4148 


TR1118 


BC182 


D1109 


ZPD 6 , 8 


TR1119 


BC212 






TR1120 


BC182 


TR11.01 


BC212 


TR1121 


BC182 


TR1102 


BC212 


TR1122 


BC182 


TR1103 


BC212 


TR1123 


BC182 


TRllO 4 


BC212 


TR1124 


BC182 


TR1105 


BC212 


TR112$ 


BC182 


TR1106 


BC212 


TR1126 


BC182 


TRllO? 


BC212 


TR1127 


BC182 


TR1108 


BC212 






TRllO 9 


BC212 






TR1110 


BC182 




* 


IC1101 


74o4pc 


IC1105 


7409PC 


IC1102 


744 2PC 


IC1006 


RV4558NB 


IC1103 


RV4558NB 


IC1107 


RV4558NB 


IC1104 


LM741CN 


IC1108 


NE 555 VN . 


RY1101 


HE721A1230 


RYIIO 3 


HE721C1230 


RY1102 


HE721C1230 


RY1104 


HE721C1230 



72/3 



1I72/B 





^33000.^566 VNS-4 



TR26 



TR15 

RIO 



TR14 

R9 



TRIO 



TR23 



TR22 



73 

1172/B 



'MSI 




* *"v 

TR11TIC-TR1118 



sc 




A 22 
♦ 5V 



A31 

♦10V 




A4& 

♦18V 



A7 
♦18 V 



A 41 
-18V 



A 5 

-18V 

A 36 TO M10/A48 



A3 TO M 10 /A 45 



A38 PL201 PL810 



TOM 7/9 PL 709 



A35 

*73V 



A 33 TO PL 305 PL406 PL515 PL704 



8 1-48 



MODULATION BOARD 



74 

1172/B 





1 



DIODE DO ADD 



R£,c 

No 

I R1201 



No 

D1201 

D1202 

D1203 

D1204 

01205 

D1206 

D1207 

01208 

D1209 

D1210 

D1211 

D1212 

D1213 

D1214 

D1215 



ft/ F 

4,7 k 



1N4148 

lN4l48 

1N4148 

LN4148 

1N4148 

1N4148 

1N4148 

1N4i48 

1N4148 

1N4148 

1N4148 

1N4148 

lN4l-t8 

1N4148 

1N4148 



% 



w/v 

0,25 



No 

R1202 



No 

D1216 
D1217 
D1218 
D1219 
D1220 
E1221 
DJ 222 
D1223 

TR1201 

RY1201 



ft/F 

2,4 k 



% 



W/V 

0,25 



1N4148 

1N4148 

in4i48 

1N4148 

1N4148 

in4i48 

1N4148 

1N4.148 

BC182 

HE721AI230 



1 X 72 H 



r 

r 



e 




1200 

01 

02 

as ok 03 

i;! 

8SOB 05 

es« o$ 

0£«° 7 
frflE D8 

09 

DIO 

Dll 

m 012 

D13 

beokP 16 

■°£ 
019 
02° 
D21 
D22 
D23 



L 



© 




i 



m r 

CDS 
C^£ 
Wt 
»2 
®a 
w v 
OD8 

»e 

mm 

curr 

mst 

wsr 

»er 

war 

c®vr 

«sr 

wer 

»0£ 

»r$ 

wss 

W£S 




76 

1172/B 



47 

9 TO S6/C 



TO Ml; M3; M5 
1-23 49 




FROM S6 (FREQUENCY) 



3 



DIODE BOARD 



77 

1172/B 






- 1 - POU'LR Suply BOARD 



No 


ill F 


% 


w/v 


No 


ft 7 F 


% 


W/V 


Ri501 


2,2 k 


5 
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